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Size doesn´t matter –

Scanner und Bildqualität im digitalen Labor

• Size doesn´t matter?  

• Was ist mit „Größe“ gemeint (Einflussfaktoren)?

• Ergebnisse/Fazit/Ausblick

30.05.2019



Size doesn´t matter –

Scanner und Bildqualität im digitalen Labor

• Bildgröße meint die Dateigröße

• Unkomprimierte und komprimierte Bilder

• Dateigrößen von 300 MB bis 1,9 GB generiert (Projekt Essen)

➢ Randomisiert ausgewähltes Kollektiv (Gewebe aus unterschiedlichen 

Entitäten, keine vorherige Sichtung der Gewebeschnitte)

➢ Testung in zwei verschiedenen Scannern 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität)                

• Zuschnitt

• Fixierung 

• Schnittqualität 

➢ Schnittdicke

➢ Homogenität

➢ Ästhetik

• Färbung

• Eindecken
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 

1. Zuschnitt/Fixierung

• Größe/Dicke des 

zugeschnittenen 

Gewebsstücks

• Fixierungsgrad (Präanalytik)

• Entwässerungsprotokoll
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 

2. Schnittqualität

• Schnittdicke 

➢ Konstanz (Schlittenmikrotom, Rotationsmikrotom, automatisches Mikrotom)

• Temperatur (Umgebung, Wasserbad)

• Sauberkeit (Wasserbad, Mikrotom)

• Anzahl der Schnitte auf einem OT

• Ästhetik (Positionierung auf dem Objektträger)
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 

3. Färbung

• Manuelle Färbung

• Halbautomatische Färbung

• Vollautomatische Färbung

➢ Selbst angesetzte Farblösungen

➢ Kommerziell erhältliche Farblösungen

➢ Auf ein Färbesystem abgestimmte Farblösungen

➢ Umgebungsbedingungen
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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4. Eindecken

• Folieneindecker

• Glaseindecker

• Luftblasen

• Austretendes Eindeckmedium



Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 

30.05.2019



Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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300 MB



Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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250 MB



Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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350 MB



Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 

30.05.2019

1,67 GB



Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Zytologie (ThinPrep)
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Zytospin (EBUS-TBNA)
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Einflussfaktoren Bildgröße (Bildqualität) 
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Leberstanzen mit Spezialfärbungen
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Leberstanzen mit Spezialfärbungen
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Viewer



Fazit

• Wir müssen und werden weiter an der Standardisierung und 

Automatisierung arbeiten!

• Alte Gewohnheiten müssen weichen:

➢ Zugeschnittene Gewebegröße (1,5 x 1,5 cm)

➢ Anzahl der Gewebeschnitte auf einem Objektträger

➢ Positionierung des Schnittes auf dem Objektträger

➢ Einsatz von Halb- bzw. vollautomatischen Färbesystemen

➢ Standardisierung der Präanalytik
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Zusammenfassung

▪ Digitale Pathologie ist eine große Herausforderung 

▪ Senkung der Fehlerquote 

▪ Bessere Steuerung von Prozessabläufen

▪ Neue Herausforderungen auch für Gerätehersteller und LIS-Anbieter

→ Leitfaden Digitale Pathologie (Bundesverband der Pathologie)
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Digitale Pathologie 
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